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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКОВОГО НАСОСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
В КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)
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Актуальность использования систем вспомогательного кровообращения в лечении хронической сердеч-
ной недостаточности постоянно возрастает, поскольку 20% пациентов из листа ожидания ежегодно поги-
бают, не дождавшись донорского сердца. Несмотря на огромную потребность в системах механической 
поддержки сердца в клиниках страны, приобретение зарубежных аналогов связано с определенными 
сложностями, т. к. их стоимость слишком высока для широкого применения. Кроме того, на сегодняшний 
день не существует ни одной системы, которая на 100% отвечала бы всем медико-техническим требо-
ваниям и была бы полностью безопасна для пациента. Поэтому отечественные исследования в области 
разработки и внедрения систем вспомогательного кровообращения (ВК), доступных для широкого ис-
пользования и отвечающих медико-техническим требованиям, являются актуальными и востребован-
ными. Одним из новых направлений в исследовании являются системы механической поддержки крово-
обращения на основе дисковых насосов вязкого трения для транспортировки жидких сред, основанные 
на принципе работы насоса Тесла. Принцип действия насосов основан на явлении пограничного слоя, 
который образуется на диске, вращающемся в жидкости. Проводятся экспериментальные исследования 
моделей с различными вариантами подвеса ротора, различными формами и количеством дисков, форма-
ми корпусов насоса. Однако ни один из описанных образцов не был доведен до клинических испытаний. 
Кроме того, несмотря на перспективность этой модели, до сих пор в ряде современных используемых 
систем вспомогательного кровообращения нет ни одного насоса подобного типа. Опубликованные дан-
ные дают основания для дальнейшей разработки и испытания этой модели насоса и позволяют надеяться 
на нивелирование ряда значимых недостатков современных систем обхода левого желудочка.
Ключевые слова: сердечная недостаточность, механическая поддержка сердца, дисковый насос 
Тесла, система обхода левого желудочка.
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The need of circulatory support systems in the treatment of chronic heart failure is increasing constantly, as 20% 
of the patients on the waiting list die every year. Despite the great need for mechanical heart support systems, the 
use of available systems is limited by its expensiveness. In addition, there is no one system that is 100% respon-




В настоящее время наиболее эффективным ме-
тодом лечения больных в терминальной стадии 
сердечной недостаточности является трансплан-
тация сердца. В США выполняется более 2,5 тыс. 
операций по трансплантации сердца в год, тогда 
как потребность в них намного больше. В России 
потребность в пересадке сердца составляет около 
1500 операций в год, в то время как реализованных 
операций около 200. Одной из проблем пересадки 
сердца является дефицит донорских органов. Единс-
твенной альтернативой трансплантации являются 
методы механической поддержки работы сердца 
(искусственное сердце, искусственные желудочки 
сердца, различные имплантируемые и не имплан-
тируемые насосы крови). Актуальность использо-
вания систем вспомогательного кровообращения в 
лечении хронической сердечной недостаточности 
постоянно возрастает, поскольку 20% пациентов из 
листа ожидания ежегодно погибают, не дождавшись 
донорского сердца. Несмотря на огромную потреб-
ность в системах механической поддержки сердца 
в клиниках страны, приобретение зарубежных ана-
логов связано с определенными сложностями, т. к. 
их стоимость слишком высока для широкого приме-
нения. Кроме того, на сегодняшний день не сущес-
твует ни одной системы, которая на 100% отвечала 
бы всем потребностям живого организма и была бы 
полностью безопасна для пациента. Поэтому оте-
чественные исследования в области разработки и 
внедрения систем вспомогательного кровообраще-
ния (ВК), доступных для широкого использования 
и отвечающих медико-техническим требованиям, 
являются актуальными и востребованными [2].
Одним из перспективных направлений, с нашей 
точки зрения, являются дисковые насосы вязкого 
трения для транспортировки жидких сред, основан-
ные на принципе работы турбины Тесла. Принцип 
действия подобных насосов основан на появлении 
пограничного слоя, который образуется на диске, 
вращающемся в жидкости. Пограничный слой не 
только передает кинетическую энергию жидкости, 
находящейся между дисками, но и работает в ка-
честве молекулярного буфера между поверхностью 
диска и кровью, которая состоит из жидкой части и 
клеточных элементов. Около стенки диска образу-
ется безэритроцитный слой плазмы крови, поэтому 
эритроциты крови не контактируют с поверхностью 
диска [3, 4]. Это защищает перекачиваемую плазму 
крови и форменные элементы крови от механиче-
ского повреждения, которое образуется при прямом 
контакте элементов крови и ротора насоса.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТОК 
ДИСКОВОГО НАСОСА ТЕСЛА
В работах G.E. Miller [5, 6] приводятся результа-
ты исследования работы центробежного дискового 
насоса Тесла (рис. 1) для использования в качестве 
устройства механической поддержки сердца.
Устройство состоит из дисков с внутренним диа-
метром 1,5 дюйма (38,1 мм) и внешним диаметром 
3 дюйма (76,2 мм) [6]. Обороты ротора менялись от 
1250 до 1750 об/мин. Были исследованы характерис-
тики насоса при различных междисковых зазорах и 
различном количестве дисков. Результаты показали, 
что оптимальные параметры производительности 
research in the fi eld of circulatory support systems considering health and technical requirements is relevant. 
One of the new directions in the study are disc pumps of viscous friction for liquid transporting, based on the 
Tesla pump principle. The operation principle of such pumps is based on the phenomenon of the boundary layer 
which is formed on the disk rotating in a fl uid. There are experimental studies of models with different variants 
of the rotor suspension, various forms and numbers of the disks, forms of the pump housing. However, none of 
the above samples was brought to clinical trials. Furthermore, despite the potential of that model there have been 
no pumps of similar type used so far in circulatory support systems. Published data provide a basis for further 
development and testing of the pump model and allow hoping for leveling a number of signifi cant shortcomings 
of modern left ventricular bypass systems.
Key words: heart failure, mechanical support of the heart, the Tesla disc pump, left ventricular bypass 
system.
Рис. 1. Модель центробежного дискового насоса Тесла: 
1 – корпус насоса; 2 – пакет дисков; 3 – патрубок входя-
щего потока; 4 – патрубок выходящего потока
Fig. 1. Model of a centrifugal disc pump Tesla: 1 – the pump 
casing; 2 – the stack of disks; 3 – pipe incoming fl ow; 4 – the 
pipe facing the fl ow
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имеет конфигурация из 5 дисков с междисковым 
зазором 0,15 дюйма (3,81 мм). Воздействие такой 
нагрузки на расход насоса оказалось минимальным. 
Также было выполнено исследование гемолиза, ко-
торое показало минимальное повреждение крови с 
более низким уровнем, чем у многих других конс-
трукций центробежных насосов крови. В дальней-
шем были выполнены стендовые испытания раз-
личных модификаций дискового насоса.
Был изготовлен и испытан вариант насоса Тес-
ла с пульсирующим режимом работы. Оказалось, 
что такой насос позволяет получить характеристи-
ки, соответствующие параметрам работы живого 
сердца и различных пульсирующих искусственных 
желудочков. Для стабильного и пульсирующего ре-
жимов была проведена визуализация потока при по-
мощи частичек янтаря, лазера и скоростной камеры. 
Это исследование показало отсутствие застойных 
зон и вихреобразования в потоке при любом расхо-
де. Однако, несмотря на успех, описанный в статьях 
G. Miller и соавторов, эта работа конца ХХ века не 
имела продолжения.
Другие авторы описали результаты испытаний 
пассивно подвешенного (без использования обыч-
ных подшипников) насоса Тесла (рис. 2) [7]. Рабо-
чее колесо насоса имело плотность меньше, чем у 
крови, и при вращении внутри статора в крови это 
создавало выталкивающую силу, центрирующую 
подвешенный ротор в радиальном направлении. 
Электромагниты создавали силу, которая удержи-
вала ротор в осевом направлении. Ротор состоял из 
одиннадцати равномерно расположенных парал-
лельных дисков вместе с верхним и нижним кожу-
хами, которые содержали магниты ротора. Внеш-
ний диаметр диска 0,8 дюйма (20,3 мм), толщина 
диска 0,01 дюйма (0,25 мм) и расстояние между 
дисками 0,02 дюйма (0,51 мм). Зазор между рото-
ром и корпусом 0,06 дюйма (1,5 мм). Поток входил 
через осевой вход и выходил через улитку в форме 
двойной спирали, ветви которой сливались в одно 
соединение на выходе. Спиральная конструкция 
выхода насоса предназначена для преобразования 
кинетической энергии выходного потока в потенци-
альную энергию давления. Длина ротора 2,95 дюй-
ма (75 мм) из-за конструктивных требований двига-
теля и магнита. Наружный диаметр насоса 50 мм. 
Вес насоса – менее 200 г.
Этот насос был способен перекачивать до 10 л/
мин при давлении 70 мм рт. ст. и 8000 оборотов в 
минуту. Насос продемонстрировал нормированный 
индекс уровня гемолиза ниже 0,02 мг/л при расходе 
от 2 до 9,7 л/мин. Для оптимизации характеристик 
насоса, при его проектировании использовался код 
Computational fl uid dynamics (CFD). Описанию дан-
ной методики и результатам расчета была посвяще-
на отдельная статья [1]. Для исследования гемолиза 
и тромбообразования были проведены эксперимен-
ты in vitro (с бычьей кровью) и in vivo (теленок 
100 кг, насос располагался снаружи). На основании 
CFD-анализа уровни напряжения сдвига оказались 
достаточно высокими – 300–500 Па, что приводи-
ло к возникновению тромбов и гемолизу в экспе-
риментах in vivo. Сделано заключение, что данная 
конструкция является перспективной моделью, но 
необходимы дополнительные исследования. Кроме 
того, размеры насоса были чрезмерно большими 
для человеческого организма. Поскольку габариты 
и вес данного насоса не позволяли имплантировать 
его в организм взрослого человека, был спроекти-
рован, изготовлен и испытан новый вариант насо-
са [8]. Размер насоса был значительно уменьшен 
без ухудшения гемодинамических характеристик. 
Основная цель этого исследования состояла в том, 
чтобы проверить гидродинамический расход и на-
пряжение сдвига на улитке и роторе (предикторы 
тромбоэмболических осложнений). Исследования 
Рис. 2. Пассивно подвешенный насос Тесла: а – схема на-
соса; б – внешний вид насоса
Fig. 2. Passively suspended Tesla pump. а – pump; б – ap-





конструкции выполнялись при 6000 об/мин и диа-
пазоне скоростей потока от 2 до 8 л/мин.
Как и в прежней версии, насос состоял из под-
вешенного ротора с 11 дисками, составляющими 
рабочее колесо Тесла. Снова использовался тот же 
метод подвески ротора: ротор был пассивно под-
вешен в осевом направлении в осевом магнитном 
поле и гидродинамически подвешен в радиальном 
направлении (рис. 3).
На рис. 4, a, показаны траектории частицы в 
потоке жидкости. Рис. 4, б, показывает напряже-
ние сдвига на поверхности улитки. Относительно 
высокое напряжение сдвига (500 Па) наблюдалось 
из-за реактивного потока. Рис. 4, в, показывает на-
пряжение сдвига на роторе. Пиковые напряжения 
сдвига составляют приблизительно 250 и 500 Па, и 
появились на наружных и внутренних поверхнос-
тях ротора соответственно. Исследования гемоли-
за показали удовлетворительный индекс гемолиза 
(<0,011 мг/дл) в рабочем диапазоне работы насоса. 
Последняя публикация авторов этой модели дати-
рована 2013 годом, где в конце статьи авторы на-
писали, что исследование приостановлено вследс-
твие окончания финансовой поддержки научного 
гранта.
При тщательном анализе литературы было най-
дено несколько патентов, описывающих различные 
варианты конструкции дисковых насосов Тесла для 
перекачивания крови. В патенте [9] предлагается 
несколько вариантов конфигурации корпуса и дис-
ков (рис. 5).
В патентах подробно описываются все элементы 
конструкции и также предлагается несколько вари-
антов корпуса (рис. 6) и ротора (рис. 7).
Однако по этим патентам не удалось найти ни 
экспериментальных исследований, ни информации 
о дальнейшем развитии идеи патентов.
По результатам данного обзора можно сказать, 
что разработано достаточное количество моделей 
дисковых насосов, которые потенциально могли 
быть использованы в системах механической под-
держки сердца. Проводятся экспериментальные ис-
следования моделей с различными вариантами под-
веса ротора, различными формами и количеством 
Рис. 3. Вторая версия LVAD Penn State Tesla: внешний вид (а); поперечное сечение с длинным (б) и короткой (в) на-
правляющей потока на задней крышке (указаны стрелками)
Fig. 3. Тhe Second version of the Penn State LVAD Tesla: appearance of the pump (a); cross section with long (б) and short (в) 
directing the stream at the back cover (indicated by arrows)
Рис. 4. Траектории частицы (a). Напряжение сдвига на поверхности улитки (б). Напряжение сдвига на роторе (в)
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Рис. 5. Варианты конструкции дисковых насосов Тесла для перекачивания крови [9]: а – толщина дисков ротора к 
периферии уменьшается; б – толщина дисков ротора к периферии увеличивается; в – диски ротора равномерны по 
толщине; г – ротор с осевой фиксацией дисков
Fig. 5. Design options of the Tesla disk pump for blood pumping [9]: a – the thickness of the disk rotor to the periphery is 
reduced; б – the thickness of the disk rotor to the periphery increases; в – the rotor disks of uniform thickness; г – rotor with 
an axial disc locking
Рис. 6. Варианты конструкции корпуса насосов Тесла для перекачивания крови [10]: а – корпус насоса с вертикаль-
ным расположением приточного патрубка; б – корпус насоса с горизонтальным расположением приточного патрубка
Fig. 6. Pump housing design options: a – the pump casing with a vertical inlet pipe; б – pump casing with horizontal inlet 
branch pipe
Рис. 7. Варианты конструкции ротора дисковых насосов Тесла для перекачивания крови [11]: а – ротор с увеличени-
ем диаметра дисков к основанию насоса; б – ротор с постоянным диаметром дисков и конусовидным рассекателем 
потока
Fig. 7. Design options of the rotor of the Tesla disk pump for blood pumping: a – rotor with increasing disc diameter to the 











дисков, формами корпусов насоса. Однако ни один 
из описанных образцов не был доведен до клини-
ческих испытаний. Кроме того, несмотря на пер-
спективность этой модели, до сих пор в ряде сов-
ременных используемых имплантируемых систем 
вспомогательного кровообращения нет ни одного 
насоса подобного типа.
Статья написана  при поддержке гранта Рос-
сийского Фонда фундаментальных исследований 
(№ 15-29-01175).
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